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1 Do přístroje vložte baterie.

2 Zapněte přístroj  zmáčknutím 
tlatíčka  On/Off

Jak začít: Popis přístroje:             

1 Vysunutí proužku

2 Výdrž baterie

3 Datum a čas

4 Provedeni testu pacienta

5 Nastavení

6 Tlačítko On/Off 

7 Čtečka čárových kódů

8 Otvor pro vložení proužku

9 Návrat do výchozí obrazovky

10  Paměť s výsledky

11 Provedení testu kontroly kvality

12 USB konektor

Spotřební materiál:

1 PT/INR Testovací proužky

2 PT Kontrolní materiál 1

3 PT Kontrolní materiál 2

4 CaCl
2
 rozpouštědlo

Obsah krabice:

1 Analyzátor Xprecia Stride

2 Ochranné krytky (3)

3 USB kabel

4 AA baterie (3)
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